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_ МИНИСТЕРСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 


ШИРМА ЗАЩИТНАЯ МАЛАЯ М-40 


Паспорт 


СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 
1. ВВЕДЕНИЕ 
2.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
3.ТЕХБИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
4.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Б. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
5.ЕСЕТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
7.ПОДГОТОВКА К РАВОТЕ 
В ТРУБЛУЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ. 
УСТРАНЕНИЯ 

ТО.ТЕХУШИЙ РЕМОНТ 
1.ПРАЗИЛА ХРАНЕНИЯ 
12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
13.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
14.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15.СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 10 
`^ СБИДЕТЯЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ | т: 


а 
6 ВЕДЕНИЕ 


1.1. Настоящий паспорт объединен с техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации ширмы защитной малой и предназначен 
для изучения изделия и руководства при его эксплуатации, 


=. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 


е.Т. Ширма защитная малая М-40 предназначена для защиты пер- 
сонала рентгеновского кабинета от вторичного рентгеновского излу- 
чения. | - | 
_®.е. Ширма применяется для работы в стационарных рентгенов- 
ских кабинетах. а 
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.Т. Габаоитные размеры ширмы указаны на рис.1 

3.е. Сродний срок службы ширмы 5 лет. — | 

3,3. Свинцовый экгивалёнт ширмы не менве Т мм при нанряжднии 
генерирования 90 кв.максо. > 

3.4, Масса ширмы, кг 

не более 50 


4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМ КТ ПОСТАВКИ 


4.1. Комплект поставки ширмы соответствует указаннему в 
тазл, ] | 


| Таблица | 
о о п т 
ое 
Эксплуатационная документация: 
2/ Паспорт 13. 562.001 ИО 1 


2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 


о о.Т. Ширма защитная малая /рис.1/ состоит из следующих ос- 
ЧчЧоВНЫХ сборочных единиц: 
[/ защитные экраны празый и ловый; 
</ защитный экран со-щний: 
3/ полочке пля порчаток: 
4/ карман для кассет; 
5/ тележка. 


Е Ь 


5.2. Экраны состоят из доересно-рилокнистых плит, мажду ко- 
торыми заложона изоляция из ронтгенозащитнай розины толщиной 3,5 м” 

5.3. Экраны смонтированы на тележк?, оснащенной колесами, 

5.4. Запние колеса установлены на порорстных кронштейнах, 
при помощи которых они самоустанагливаются по направлению пореме- 
щения ширмы. 


6. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 


6.Т. При получении-ширмы ‘следует убедиться г. сохранноети 

тапы. | 
| 6.2. Поспе распаковки и проверки целостности и комилектнос“ 
тщательно. И щиомы от консеовирующей смазки. 

6.3. Раскенсеррацию пирмы производитс путем удаления упа- 
коЗки С А протиркой законсерпированной погерхности мар- 
левым- тампоном, смоченным бензином.Попадание жидкости на поберх- 
ности, имеющие лакокрасочные покрытия, не допускается. 


7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


7,Т. Щирма должна размещаться на расстоянии не менос О.о м 
от источника излучения. 
.ю. Рабочее место оператота, удоллеткоряющее требованиям 
техники а и располагаться не более 1 м от цен- 
тральной части ширмы со. стороны, обратной месту расположения ис- 
‘точника излучения /рис.2/. 


8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


8.Т. Все части шиомы необходимо содержать в чистот?. 
8.ю. Оси и кронштойны колес периодически, но не реже двух 
раз п Г солидолом _ или другой антифрикционной смаз- 
кой, 

8.3. Ширмы периодически, но не реже одного раза п гоп,а = 
также при обнаружении повреждений экраног, подвергайте дозиметри- 
ческой провзфоке гамма-дозиметром ДРГЗ-0 ТУ №1.287.624. 

8.4. Санитарную обработку произродите салфеткой, смоченной — 
` дезинфицирующем препарате: 3% раствор перекиси водорода и 
0,5% моющего средства типа "Лотос" "Прогресс" и т.п. ,рзятых в 
„ этношении Г:Г. | 

В.о. Поеле обработки ширму протрите насухо. 

Допускается применение других моющих средетв, которые | на нэ. 

оушают целостности защитных покрытий ширмы и защитных еродотг 


рентгенозащитной резины, 


9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 


В а и ов ось се О ОЕ НЕ КИС 


№” :Наименование неисправности. :Вероятная причина :Метод устране- 
п/п :Внегние проязления и допол-: неисправности ‚ния неисправ- 
‚: Нительные признаки. и | ‚НОСТИ 


лете являл ны оный ет» Фора о: фолка ны че: м ак. рук. С от акти ролью чуикить> еле ротрята оасреко» авъотем. паче 


Т. Ширма передвигается на коле- загрязнены оси Выньте крон- 


сах при больших усилиях. = колес и кронштей- штейны и оси. 
Колеса но ориентируются НОВ Оси колёс и 
кронштейнов 


очистите ‚ смаж-- 
_ та и установито 
на мосто . 


ТО. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 


10.1, Текущий ремонт-это ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности изделия и состоящий в 
замене или восстановлении отдельных частей, : 

10.е, Текущий ремонт изделия должен осуществляться ремонтны- 
ми предприятиями системы "Медтехника" ‚обслуживающими учреждения 
здравоохранения г данной области, крае ‚республике за счет учреж- 
дений владельцев изделия. | 

10.3. Текущий ремонт ширмы заключается в обнаружении ‘и устра- 
гении неисправчостей, указанных в разделе 9 настоящего паспорта. 


11, ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
11.Т.Ширмы должны храниться п упакованном виде о закрытом. 
помещении з интерзале тэмператур от минус 50 по + 400С и относи- 
тельной злажности 98% при томпературе 2596, Воздух помещения не 
должен содержать примосей, вызывающих коррозию, 
| 1ю. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 
ый в те г: а | т | “. : а 
1е.Г. Ширмы могут транспортироваться нё любом Виде крытого 
транспорта в соответствий с правилами перезозки грузов, действу- 
ЮЩими на данном виде транспмота, в интервале темпэаратур от минус 
50 ой, о | | 
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: 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ПРИЕМКЕ 


Шиома защитная малая М-40 
заводской номег_ У“ _спответстгуют техническим 


ирееу  фубиее — быбннье — |еонное = ыытоу» 


условиям ТУ 64-Т-1769-75 и признана годной для эксплуатации. 


Дата выпуска. _ РИ. 
ОТК 7) 


—>  драее — доеы одре ры — Фрирль олень Х дрен 


М.П. 


7 в 


14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Гарантийный срок 24 месяца пои соблюдении потоебителем 
правил хранения и эксплуатации изделил в соответетвии с требо- 
ваниями инстручции по эксплуатации. | 

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия 
в эксплуатацию, но не поздкее шести месяцев со дня получения — 
изделия потребителем. | 

В течение гарантийного срока поедприятие-изготовитедь 
безвозмездно заменязт и ремонтирует изделие или его части. 
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15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 


Шиома защитная малая | М-40 


заводской Г. поднергнута на Казан-` 


ском зезопе медицинской аппаратуры консегвации согласно ту-- 


бозаниям ТУ 64-1-['769-75, 


сою И о 7 
2: >= и Ч ат (УС. = й 
Дат а вонсеовацих [№ Ил 
> “ ол ве ба Бом ры сы о де их вре ме 


Срококовосрвании "па 


4 те -. = в ЕР 
Консервацию пооиззел 
`. ^ .. 


Изнелие побке консервации 


М.П. 
ПИ о й 


= ег» ее 


ве 
Инодиись/ 
\ 


о. 


16. СВИДЕТЕЛЬСТЬ. „5 УПАКОВКЕ 


Ширма защитная малая М-80 
заводской номер_ _С У упакована на Казанском заводе 


| от аппаратуры согласно ме ара ВВ 
ическими условиями Ту 64-1-1769-75, 


Дата упаковки _ 2/2 _ 


упаковку произвел _ | 
Рзвдрись/ М.П. 


Изделие после упаковки 
7 7 9 ие 
принял _ НХ, ха 


И/подпись/ хх 


Казанский завод 

медицинской аппаратуры 
4550009 г,Казань Набережная, Г] 

РУсч.5 36730Т в Кировском 
отд.Госбанка г,Казани 

тел. 55-05-03 


ь 
ГПРАНТИИНЫИ ТАЛОН 


на ремонт в течение гарантийного срока 


Изделие мелицинской твёхники . _ширма_защитная м малая М-40 
_ ТУ. 64-[-1969-75 | 


номер 1У 
Номер и дата выпуска я“ | — 


> рае омыооь — собокь обл обл средь  оИЛЮЫР  фидыею — спакочим фимивер покои фона броне поры — пе — Фа Орли 


Приобретен 


дата, подпись и штамп торгующей организации 


Введен в эксплуатацию _ 


— ------------- => 


дата, подпись 


Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 


Подпись и печать 
ркуоводителя ремонтного 
предприятия 


Подпись и печать 


руковедителя учреждения 
владельца 


43 


ЛИСТОК ЗАПРОСА 


Наименование ,тин изделия _ _ _ _ Ширма малая М-40 ____ 

п. 

пата выпуска И Е 

Дата пуска в И 

/месяц, год/ 
Среднее время работы изделия в ое часов. 
среднее время хяйкхи эксплуатации в неделю __ __ дней 
Вопросы :Ненужное 

‚зачеркнуть 

Лмелись ли дефекты, вызванные небрежной | 

упаковкой да нет 

Требовался ли ремонт в течение гарантий- 

ного срока к 

ьсли да,то заполните следующие пункты: 

а/цата выхода изпелия из строя | 

/месяц, год/ 

б/характер повреждения /кратко/ 

в/способ устранения повреждения 

5, Удовлетворяет ли Вас внешний вид изделия _ да нет 

4, Довольны ли Вы работой изделия | да нет 

5. Ваши пожелания по совершенствованию издания — 


! > 9 5 9 99 с сре де лее ори ааа 


Дата оалолнация диета, ___ 
месяц, гоп/ 


Должность и фамилия заполняющега _ __ 


> = + р >> > > р 2 => еее 


И __ УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 


Казанский = 
завод медицинской 
аппаратуры 


Почтовый адрес:г.Казань,9, 
ул.Набережная, [] 


Наименование изделия. (00 И - 
_—-.__ Количество _ 1269. 

Контролер ОК 
их. > 


Дата ы 


р * 
“> > => => => >> - -.-.- 


1972 


-- 
. ы Г > 


В случае обтаружения дефектев 
в полученных изделиях просим возвра- 
тить заводу настоящий ярлык, приле- 
жив к ному подробный перечень обна- 
руженных дефехтсз и сзои пожелания. 
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